
Notice du logiciel Salsa j (version 1.4) 

La notice est conçue comme une « aide » et non comme une notice explicative. Le 

déroulement s’effectue de A à F (dans l’ordre alphabétique) 

 
 

Cliquer sur « sélection 

rectiligne » 

Clique sur Optical Spectrum 

et choisir le fichier voulu. 

A 

B 

Cliquer sur « coupe» D 

Choisir la raie d’absorption 

à analyser 

C 
Se positionner au minimum 

d’absorption et cliquer 

E 

Noter la valeur sur 

Regressi : Attention l’unité 

est en Angström (10
-10

 m) 

F 


